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DOEL : Set lever van 20 ‘ tptrSOrooOlEz 

. • 0 tot 10 volt, 

,-r-'--;”yy:;^^^ .- ., A>#if ^ 



'Mr 



OVBRZIOHT EIGOREtT 



'"-J SH' D-D'Oc: 

■ 7 -r.5 ■ h> = .■ 



"%^-f q: 

■ i' ^ it- if ’. ■ ;' I ' /' f 






Elg.l TollecLig prinoipe schema 
^ 2 Principe schema HO'^schaheling 

V 3, 4,5 veotordlagrammon 

6, 7 Vereenvoudigde prinaipesohema^a 
Detail f rontplaat 
Toe dlngatransf ormator 
Sol^al^egDasnt 3^' 
Pershlokcjshdensator 
Vooraanzichb van het apparaat 
Aohteraanzicht Van het apparaat 
Bovenaanzloht van het; apparaat 
Onderetanzioht van hat apparaat 



« 

» 8 
” 9 
" 10 
" 11 
7 12 
« 13 
7 14 
? 15 



zcnder kastj 
zander kast^ 
zander kast, 



ALC] 






Prequentlegebied ; SOr.20,000 Hz (verdeeld over 3 berelken) 
Prequentleachoai ; 

Op de tekstplaat is ^en sohaal aangegeven nl. van 20-200 Hz, 
voor de beide andere berelken meet de afgelezen frequentie 
met 10 of 100 verzaenlgvuldigd vioriten. 

grequentlenauwkeurlgheld 

De afleesnaavdceurl^eid van de sohaal Is beter. 

absolute frequentienauwkeurl^eid is beter dan' &b, ' 

Het frequentieverloop is (10 alnuten na het insenakeien}' 
kleiner dan Ij^.. 



In N«de/-Und ^adrukl. 



93 972 65.1.22 




Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



-2- 



0^2315 



Het frequeutieverloop tengevolge van netspannlngsvariatie 
is Iclelner dan 0,1 jS. 



•pltgang ; 

De uit gangs spanning is maximua lo T (onbelast) en is rogelbaar 
met behulp van; , - ' . _ 

a. een stappenverzwalcker SK3' llg.!')- met standen; xlO"*^; 

il volt, an oen nanwlceurigheid van 

b. een oontinu verzwalclcer Rl (zie fig.l) met een logarithmlsolie 
sohaalverdeling van O-^lO.-irellce. alleaii’“*ter. oriSntatie dient. 

^Toor mear nauwlceurige metingen yerdieni het aahbevoling een 
buisvoltmeter aan de Jclenimen Bui en Bu2 aan te sluiten, 
zoals GM4133," GM6005, GMB004V^GM76.35 ,l : 

De minlmala uitgangsspanning , waarbij betromvbaar gemeten 
lean WOT den bedraagt 0,5 mV. 

De uitgangsimpedantie tussen Bui en BuS (continue verzwalcker 
■Rl) is 0-3500 Ohm lafhankelijfc van de stand van de verzwakkei 
De uitgangsimpedantie tussen Bu3 en Bu4 (etappenverzvralcker) 
is op stand: 



^*1 



ft 

W 



*XRft ^ ftl^ -M / n A W% ^ J iMXt M *r«A WS At 

JA. van o uum vcaii --- 



rt Aw ^ 4 W 



. 4r::-^i.r : 'er‘;'r.-v 



*1 - verzwaldcer) . ^ 

^ nft T 7000 Ohm 1 

s?Trlf>~:5>?5flfl :.j -C70i0hmipdohtlnuo,7verzwalcker^^o;svoj; .Jeii ■' 

Do freq.uontio]caralcterlstioJc is : 

op het gebiod 40 - 300 Hz be ter dan 30^5 






Aw A 4» a^ Qft^ Oftftft TYm ^a^a<h ^ a «% 

;el)ied 3000 -20.000 Hz beter dan 10^ 



op het 

Tengevolge van 5^ netspanningsvariatie verloopt de output- 
spanning minder dan I 5 S. 



VERVORMING 



BiJ frequenties tussen 100 en 30,000 Hz Is de distorsie minder 
dan 0,5 bij 35 Hz is deze ^ 1^, 



BROM 

Do bromspanning is minder dan 0,5 mot uitzondering van die 
punten, "waarbij de generatorfrequontio overeenkomt met do brom- 
f requentio . 



VOEDIHG 

Het apparaat is omschakelbaar voor notspanningen van 110, 125, 
145, 2 O 0 , 220 en 245 Volt, 50-100 Hz. 



SMERGEEVERBRUriK: . 

Het uit het net opgenomen vermogen is oa. 30 VI. 



BESCHRIJVUTQ 

> ' • 

De werklng van de RO-generator berust op het volgende prinoipo, 
Als men een serie-parallelsohakellng heeft, beataande uit oon- 
densatoren en, weerstanden (zie fig, 2 ). an men legt een spann^^^ 
K 1 aan de klemmen Kl> en K 2 , dan verdeelt deze spanning ziohW^^ 
over beide takken van de schakeling on wol in eon spanning B 2 tr. 
en B3. Het veotordiagram voor de series ohakeling van Rl en Cl 
vlnden we in fig, 3. Hierin ijlt de stroom I een hoek ^ voor bij 
de spanning E2. Het veotordiagram voor de parallel schakeling 
van R2 en 02 toont fig. 4, Hierin ijlt de stroom I een hook J3 
voor op de spanning E3. 
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I?"“arstrJn"l grul'^rootte =n richting (hot l3 d3- 

J'eelfjt 13 aan hoelcJS . Waimoar 41t het geval is 

kuimen wb als volgt ‘berekenen: 

X 

(U cti " 



.3- 



In fig. 3 is: tg«<. 



In flg,4 -i3i'; tg^- 



TTFi 

tilCgEg 



ZPT^ 



'^CD. 



uu is tgoC,- ; (dus^^*^v J ». 

of 4;2 piC 2 RiR 2 “ - 



CJ. Cg 



.R, 



■- P?* 4^" { “■ 

«x I 



4 . ? . 

-1 T 



(i) - 



.1 " 



CiOgRi^ ? Y 



X'J-'. 

HZ ' ■'■' 



■, -i/: ^ 

'-'■fe s^.r 

-.•;■■ . .iS:'.’'- ••' •' 



■ -i 

f* . J 



^ Cn^OaRl^Rg '■■ '■.^.■v■■i’•;^,r^^^^^ I -' .v:x‘ ,‘;;,A-^ 

1 j j nT Q-n pp it 4 fax&^L on Rl on R2 oxini* 
S app^aat GMS315, 01 - 08=0 sa R1-R8-H. 

dan is f - 1 

s/T V c 2 r* air R'C* 



en zal. de 



Allesn bij san bepaalds frs|uentie r is Omgeliaerd 

apannliis £3 dua toimea dlenan Als waards, 

da ^^a^uantie f aioh aatooiatlseQ^^ ^tarda ttm R en/of 0 
die 'bepaald wordt door R ^ IgRigj, qp sen andere waarde van f. 
te verandaren ten di RO-sohakelins aan ^s.aal- 

Het bovenstaande geldt, als men r-reouentie zich automat iscJi 
Ipannlng B1 legt. Omgakaard zal da oaten ten 

lists Uen op de .waaxde X - , aj.s s 

een oociHotorschakellng. yaj-eenvoudigde 

Dit geval ^ «®5?^5^®Hierin f s E3 vjeer in faze met ^ 

prlncipesclsQ;^ fixlSO^l ^roorzaakt door de beide buizen 

dubb.ele fazedradiing l<Jxiov j 

Bl on;B2. ia ecbtsr dat de outputsp^ning 

Het nadoel van deze afh^oklijk is van do ^t- 

^kdlla iS^adStirSflRs^fter il^taa^ 

^ioppelda buis B3 (oathoda follower) . 

®^'B^lordS iilan^o^n o^na^ra^.ri!)l" 

_ %A„ A fln«i 00 k in faze met JSos on 

van flg.oj, 9-U-f nltwendige.impedantle, 

van de groptte ™ de ultwen^g ^ T^er- 

Door tegenkoppellng via Rd en xax m a 

l-Jl S|rsp°mf 0 

constant blijft. 
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De weerstaud van Lai is al 
gang. 



sterlc afhankeli j If van d.e stroomdoor— 






principesclieina (fig.!)' bestaat de aeriescliakelini 
r>« (Cll;Cl3} en R16 respectieveli jk RI 5 RI 4 

Rie^Rl? ClO(Cl5) in Rl9 respe c tie veil u 

Set ^et frequentleg&bled geechiedt in 3 etanden ^ 

m^b 0?/olo._»elke gesohiedt 

BE^ t^lll *®e®^°PPeling plaats Tanaf ds anode van ” 

Se^ 5 e®S?iilr^Slili 1°! tegenkoppallng (voor ho^T 

?e JLI: 1? ae.laagfreiuentlasSai^to^aS''' 

spring IS nu nauwkenrigir tUssen ' ' 



:'sn contlnu door Rl. 

HBMOHlitlB. 









t© nemen, draalt men da k 

^ UB aon^eroijae van bet apparaat los. Na verwiide^en''^''dr 
isst zljn de meeete onderdelen toegankelljk, Toor bet bereiten 
^ de weeratanden van de scbakelalr SK2, v^rwi?dert merhe? 
deksel van deze carrouselachakelaar . ’ men bet 

-i ^®Paal<i9 weerstanden -en/of condensatoren aan deze scba- 

SKP. en drfau"?oLo\Vrr^M^^ 

scbl?e?aar^S?f Jean dr aa Jen .All e onderSfieS aaS dezr 

toeganJcelljk, BiJ werkzaambeden aan de 

vl^lsto f^n^®^®?^’^ T^ '^ 1 ® gunstlge nerJd ng van deze 

la atogebl^nt? °P®<=iale laolatlelaag wellce op deze tulles 

Ifhet^applraat «®ll£® 

De weerstanden R3S t/m R35 bevlnden zicb onder de varlabeln 

kan^oS^d^°^ Deze weerstanden zijn te bereiJeen door de 

P om de condensator 09/010 los te sebroeven. Bl1 wederom 
hevestlgen van deze kap, dlent men erop te leitin c^fle^p 
eandraalen van de bevestlglngsscbroeven deuadell It 

mfLf SntLlaa?SSr^roS?® 

fti persblokcondensatoren 02, 05; 06;C7 

nSnSa men erop te letten, dat de buitenfolle van de 

^densator a^ bet chassis, respectlevell jk aan de kathode 

aanalni + d-plflfl^°^^®?* bultenfolie is verbonden met die 

o^iij'S^!Jft™le%l®ri®S®&.n ^ 

BUI2MRBMPLACB 

Seuv^e vervangen most Worden, .moet ran bet 

^l‘'^03:ens in bet apparaat te zetten, tenminste 
10 minuten voorbranden op een spanning van 2 20 V. j 50 Hz . 
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ELBCTR-ISCHE CQNTOGLCS BN AFBEQELIHQ 
Gontrole greq^uentieschaal , * 

a. Berelk SOO-SOOO Hz ' r. 

1. Oontroleren of de wijzer van de knop van C9/C10 (zie fig, IS) 
in minimufli en maximum stand van de condensator op de betref- 
fende ijkatreep Icoiub . is dit niet bet geval, dan de knop 
verwijderen, de bevestigingsachroeven *'b” van de lagerbus 
iets losschroeven (zie fig, 8) en de lagerbaa zodanig ver- 
plaataen, dat de wijzer op da Ijkstreep komt. 

3, Knop van 09/01b inatellen op. SOO (2000 Hz), 

3. Met CIS en C13 frequentie instellen op SOOO Hz, door CIS 
en CIS gelij)ctijdig en iiL.gelijke -richting te variSren.\; 

4. Knop -van C9/C10 : inatellen op 20 (200 HzT), 

'-6. Kret^uentie-. oontroleren-,.- Za-nodig;l^R15-El5* en RlS'-RlS^jOp'^^ 
de,‘3uista waarde oontroleren, ^.r eapeo tie veil jk'-vervaiigeh,' 

■ . 6. - Ha renipla'ce ' yan ' Yfeer3tand0n.|..pun:tK:S;^ ; ..o' 

^Controleivvan-rde. jai3te; fre,<iuentie';.iiltvoeren met bebulpj van,":>'' 
in t erf eron tie ,„pe:Lter gs lijfclngafr.e quan ti^^ , be tr elckerL. vainle en!t’ T 
• gpede (ai2S16.:.q^^ia^3C^ 

Tijdens controle en trinmen? moeteii de af sober mk-appen :; van de ' 
oarrousalaobakelaar en de-variabele oondensator gemonteerd 
Zijn , 

b, Bereik 20-200 Hz 

1. In stand 20- -en 200 de Xraquentle oontroleren. 

2, Zo nodig R16“R16^ en R19; RI9I en R19^^ oontroleren respeo- 
tievelljk vervangen, 

Opmerklng : In sommige apparaten is Rl9-'-^ vervangan door ean 
^ kortsluitdraad. 

o, merelk SOOO-20.000 Hz 




Gelijk aan oontrole onder b, De weeratanden zijn in deze stand 

Hl4; RI4I on Rl7; RIV^. 

d, Controle, eyentueel instelllng, van de output spanning 

1* GM2315 Instellen op 200 Hz; SKS in stand SOO- SOOO Hz, 

S. Rl op mazimum. 

3, Met (3^4132; <ai6005; GM6004 Of G!tI7635 spanning tuSsen Bui 
en BuS meten. Deze moet 10 V. zijn, ■ ' 

4, Bij afwijking van deze spajining voor R2.0 en/of R39 aen weer- 
stand van andere waarde monteran (zie R20 en R39 in de 
eleotrisobe stulclijat). Met RSO wordt de waarde van de out- 

- put spanning grof Ingesteld, met RS9 wordt een fljnlns telling 
bereikt. Ben kleineie totaalwaarde van de sobakeling RSO, RSI 
en R39 geeft lager e output spanning; en omgekeerd. 



Opmerklng 



’l|?, £. , 






Tijdena voohtige atmospberisohe omstandlgbeden kan bet voor- 
komen,' dat bet apparaat niet direot goed funotioneert. Ter- 
vorming en foutieve sobaaloalibratie vooral in bet bereik 
van SO-SOO Hz, kunnen dan merkbaar zijn. Dit wordt veroor- 
zaakt door oppervlakrfce isolatlelek van bet isolatiemateriaal 
van de oairouselsobakelaar SK2 en/of varlabele condensator 
C9/C10. In dit geval bet apparaat enige tijd ingescbakeld 
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latan staan, voordat hat in gebruilc nordt genoman, 
SFAM?tIt7QaN AAN DB VOEDIMGSTRAhrS'H'QTTMATimj 



A 


B 


C 


D 


S 




S2 


ssi 


{f 




34 I 





110 


15 


SO 


55 


SO 


25 


300 


300 


7 


3,5 


3,5 


V 



t^metan In onbelaste toestand. 



Voop hat meten van. onderataande 
aj>pflpaat warden gen omen. 



spannlngen meet La2 uit het 



SPikniHG-BN AAN DB BTTiyffiw 





.. B1 


•B2 


' B3 ' 


■ 


B4 , / : 




''’■' 70 ' 




170 I 


Yolt - 


’ 285 ^ 


Vg2' 


27 . 


38 . 




■ volt . 


“ , I ■ s- 

r i • ;; •• ' ■ . - 


Vk , 


- 1 , 1 . 


1,4 


85 


Yoit - a 

i_i 


S 315 Y o' 



X .GameterL ten dpzichte van Icathode 
XX- Kathode ten opzlchte van aapde 

SFAHWIHGBN AAN MIGS CQNBBtJSATOBBKr 







Gejn&ten ten opzlohte van ohassis. 



' ■ 

01 . 


C4 


016 , 


Cl7 


CIS 


— 


210 


160 


~ 85 

— j— 


. 290 


, 255 


volt 



Bovengenoemde spannlngen zijn gametan nwt de analysejop G3M257. 



MSCHAKISCHS OHDBRPTCT.Tm 



Pos. 


XLg, 


, fimanhnljviilig ^ 


jCodfiiLnugrrap 'm 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 
17 
IS 

19 

20 


IS 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

14 
14 
14 
14 
14 
14 

14 

15 


Bandvat 
Enop 
Wijzer 
Lens sam. 

Tekstplaat 
Khop 28 0 
Knop 34 0 
Borg tulle 
Borgring 

Spannlngs omschak a laar 
Draa^veep 
Sohalcalsegment SE3 
Yoorate koppaling 
Achterste koppelLag ‘ 

St sleep 

Bulshoudap B4 
Bulshoudar BljB2;B3 
Contactveep 
Lamphoudep La2 

Keramlsche tulle ^ 


076 00,0 ' 
M7 071 02,0 
M7 740 07.0 
A9 861 04.0 
B3 054 32.1 
B2.440 54.0 
BS 440 50.0 
23 oil 21.0 
23 Oil 24>0 
A1 138 14a 
B2 426 29.0 
B2 B50 76.0 
2J7 725 19.0 
M7 725 19.0 
B3 685 94.0 
35-161 92.1 
49 231 71.0 
S2 ,939 13.0 
f B2 499 57.0 
I.M7 210 50.0 
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JSUSOTRISCHi; ONDgP^-gLECmCM P^BTS-PIISCES JSLEOTRKITOS-PIEZaS 
-^'^^^glCAS^Ji.LEKTRlSCKE ETNZKT.TijJIE 



T1 

C1+C4 
C2 
C3 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 
Oil , 
C12 
013 
C14 

015 

016 

C17+C18 

.019 

Rl ' ' ■ 

R2 

R5 

k A 

R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
RIO 
Rll 
R12 
R13 
R14 
R14» 

R15 
R15* 

R16 
R16* 
R16»* 

R17 
R17* 

R18 
R18» 

R19 
Rl^» 

Rl9’ ♦ 



R20 



R21 

R22 

R23 



25+25 U? j 
0,47 uF 
0,47 uF 
0,47 uF 
0,47 uF 
0,47 UF 



IS 
470 
470 
3«30 
3-30 
3-30 

6 , a 
6,8 

50+50 

9 $^ 



pF 

pF 

pF 

PF 

pF 

PF 

pF 

pF 

ur ; 

uF; 

uF,' 



10000 Ohm 

4700 Ohm 

0,i2M0hm 
G,12M0hni 
1000 Ohm 

32000 Ohm 

1,5 MOhm 
0,1 MQhm 
1000. Ohm 

0,47M0hm 
1,5 MOhm 
0,47M0hm 
0,47M0hm 
0,i5MQhm 
8200 Ohm 
1,5 MOhm 
82000 Ohm 
10 MOhm 
6,2 MOhm 
O,56M0hm 
0,l5M0hm 
8200 Ohm 
1,5 MOhm 
82000 Ohm 
10 MOhm 
6,2 MOhm 
0, 56MQhm 



120 

270 

470 

560 

680 

820 

1000 

1200 

1500 

1800 

4700 

820 

3150 



Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm. 

Ohm 

Ohm 

Cbm 



300 V 



ouu 



355 7; 



vpar, / 



ijii./ ' kj' 



E3 211 12.0 

48 317 08/25+25 
48 791 10/470K 
48 791 IO/47OK 
48 791 10/47 OK 
48 790 10/470K 
48 790 IO/47OK 
48 406 10/12S 
XU 081 43.0 



28 212 
28 212 
28 212 
48 406 
48 406 
48 317 
48 317 
48 770 



36.4 

36.4 

36.4 

20/6E8 

20/6E8 

08/25+25 

09/50+50 

10/ElOOK 



49 501 
48 427 
48 426 
48 426 
46 426 
46 426 
48. 426 
48 426 
48 552 
48 426 
48 426 
48 426 
48 426 
48 552 
48 551 
48 552 
48 551 
48 548 
48 553 
48 552 
48 552 
48 551 
48 552 
48 551 
48 548 
48 553 
48 552 
48 426 
48 426 
48 426 
48 426 
48 426 
48 426 
46 426 
48 426 
48 426 
48 426 
48 552 
48 552 
48 494 






01.0 
10/4K7 
IO/I20E 
I0/12OK 

lO/lK 

10/22K 

10/1M5 

lO/lOQE 

05/lK 

10/470K 

10/1M5 

IO/47OK 

10/47 OK 

01/150K 

02/aK2 

01/1M5 

02/82K 

01/lOM 

01/6M2 

02/56 OK 

01/150K 

O2/8K8 

Ol/l2i5 

02/82K 

01/lOM 

01/6M2 

02/5 60K 

10/12 QE 

10/27 OS 

10/470E 

1 0/5 60S 

10/680E 

10/820E 

10/lK 

10/1K2 

10/1K5 

10/1E8 

05/4K7 

05/8203 

10/3K15 
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RES 

R26 

RE7 

RS8 

R29 

R30 

R31 

R3E 

R33 

R34 

R35 

R36 

R37 

R3S 



R59 



W40 

R41 

R42 

R43 

B1 

BE 

B3 

B4 

Lai 

LaS 



75 

680 

6800 

68000 

1800 

3300 

3300 

0,12 

0,1E 

0,12 

0,12 

3300 

SSOO 

0,12 

0,12 

0,15 

0,18 

0,ES 

0,27 

0,39 

0.68 

330' 

56000 

SEO 

220 



Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

MOhm 

MQhm 

MOfam 

MQhm 

Ohm 

OOhm 

MOhm 

MOhm 

MOhm 

MOhm 

MOhm 

MOhm 

MOhm 

MOhm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 



48 552 
48 552 
48 552 
48 552 
48 426 
48 427 
48 427 
48 426 
48 426 
48 426 
48 426 
48 427 
48 426 
48 426 
48 426 
48 426 
48 426 
48 426 
46 426 
48 426 

A Ct A na 

48 427 
48 426 
48 425 
48 425 



05/7J 
05 /6f 
05/61 
01/6E 
10/U 
10/31! 
10/31! 
10/12 
10/12 
10/12 
10/12 
lO/SK 
10/8K 
10/12 
10/l2 
10/15 

10/l8i 

10 / 22 ' 

10/271 

10/391 

1 /j4 J 

J.U/ DO^ 

10/33( 

10/56] 

10 / 22 < 

10/2EC 



EB'41 

EP41 

EUl 

EZ2 



« 8034D-00 
^•0500/BA15 
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rmm 
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